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Во многих приложениях спектрального анализа требуется определять общий и поверхност­
ный элементный состав образца. Для покрытия на стали или анодированного алюминия, т.е. 
материалов автомобильной, авиастроительной или электронной промышленности, элементный 
состав поверхности определяет такие важные характеристики, как внешний вид, коррозионную 
устойчивость, адгезию, проводимость и т.п., в то время как валовый состав -  прочность и долго­
вечность изделия.
Уникальная техника оптической эмиссионной спектрометрии высокочастотного тлеющего 
разряда делает возможным быстрое, недорогое и высокочувствительное определение практи­
чески всех элементов (включая газы) в любых твердых материалах, включая металлы, сплавы, 
полупроводники, полимерные покрытия, стекла и др.
Метод официально признан ИСО, а приборы внесены в официальный реестр средств изме­
рения РФ. В данной статье представлены методики анализа различных материалов, а также 
описаны новейшие усовершенствования метода.
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Введение
Оптическая спектроскопия высокочастотного 
тлеющего разряда (RF-GD-OES) -  метод, основан­
ный на контролируемом распылении атомов с 
поверхности образца под воздействием ионов ар­
гона, бомбардирующих площадь диаметром не­
сколько миллиметров (обычно 4 мм; рис. 1). Рас­
пыленные атомы, возбуждаясь в аргоновой плаз­
ме, испускают характеристическое излучение, 
которое суммируется, собирается и измеряется 
оптическим эмиссионным спектрометром. Таким 
образом обеспечивается получение информации 
о химическом составе (рис. 2) распыляемого об­
разца [1J.
Работа с RF-GD-OES проста. Образец прижи­
мается снаружи источника возбуждения спект­
ров («лампы», рис. 3) к уплотнительному кольцу. 
Создается вакуум. Тлеющий разряд не требует
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создания ультравысокого вакуума и работа про­
водится обычно в токе газа высокой чистоты (ар­
гон) при среднем давлении около 5 Topp (6,7 мбар).
мая плазма локализована внутри медной труб­
ки и ее излучение направляется в оптический 
спектрометр.
Скорость распыления очень высока (в диапа­
зоне от 10 нм /с до нескольких мкм в минуту), но 
так как скорость обработки оптических сигна­
лов еще выше, то возможен анализ всех элемен­
тов (включая О, N, Н, Cl, F) в тонких и толстых 
слоях.
Простой способ подключения и интенсивное 
распыление позволяют быстро анализировать 
самые различные образцы в реальном времени с 
целью изучения важных параметров быстропро- 
текающих процессов. В качестве примера (рис.4) 
приведены графики распределения элементов, 
полученные менее, чем за 5 минут.
Рис.1. Образец из латуни, плакированный NiP, с золотым 
покрытием. Послойный анализ проводили в кратере диамет­
ром 4 мм (представлено фирмой ЕМРА, Швейцария)
Глубина (мкм)
Рис.2. Профиль распределения элементов по слоям в 
образце из латуни, плакированной NiP, с золотым покрытием
(а) (б)
Рис.З. Внешний вид (а) и схематический,разрез (б) лампы
Образец служит управляемым электродом, на 
который подается высокочастотная мощность, в 
то время как противоположным - заземленным 
электродом - служит медная трубка. Создавае­
Рис.4. Термическая обработка стали (предоставлено 
фирмой Соіпгіедпа SA, Италия)
Использование источника высокочастотного 
возбуждения позволяет анализировать непрово­
дящие покрытия, такие как анодированный слой 
на алюминии или проводящие слои на непрово­
дящем покрытии (окрашенные кузова автома­
шин) и т.д. Источник может быть также исполь­
зован в импульсном режиме для минимизации 
теплового воздействия на чувствительные образ­
цы (полимерные материалы и т. п.).
Падающие частицы (ионы и быстрые нейт­
ральные атомы аргона) низкой энергии ( менее 
50 эВ) бомбардируют поверхность под широким 
углом падения, обеспечивая однородное распы­
ление без деформации поверхностных слоев. Это 
свойство также используется для подготовки об­
разцов для наблюдения под микроскопом.
Общий яиялия
Преимущества тлеющего разряда (GDS) как 
спектроскопического источника зависят от рас-
Surface diirtlyvn. result. (43
сматриваемых методов. Так, для прямого анали­
за твердых образцов, GDS сравним с рентгено­
вскими методами и искровым эмиссонным ана­
лизом для проводящих материалов.
В то же время тлеющий разряд характери­
зуется меньшими матричными эффектами и 
низкими пределами обнаружения. Пример -  
прямой анализ серого чугуна, который невоз­
можен в искре.
Анализ драгоценных металлов также является 
иллюстрацией достоинств RF GD соединенного с оп­










































































































































































































































































































Рис.5. Протокол результатов валового анализа Pt и Au. 
Пределы обнаружения лежат в диапазоне от 100 ppb до 1 ppm
Прибор Profiler HR представляет собой уни­
кальное сочетание 1-метрового полихроматора 
(разрешение 12 пм) с 1-метровым монохромато­
ром (разрешение 6 пм) и позволяет находить ре­
шения для самых сложных приложений.
Другим интересным вариантом общего ана­
лиза порошков представляется соединение гене­
ратора дуги со стандартным прибором RF-GD- 
OES (служащим в данном случае в качестве де­
тектора кратковременных сигналов).
Наконец режим измерения Image с помощью 
сканирующего монохроматора предоставляет 
возможность регистрировать с наивысшим воз­
можным оптическим разрешением полный эмис­
сионный спектр образца и, таким образом, иден­
тифицировать неизвестные элементы или про­
водить сравнение с эталонами.
Толстые слои
Большинство применяемых на практике по­
крытий не являются тонкими. Так, например, на 
автомобили наносят последовательные слои тол­
щиной более 100 мкм каждый.
На рис. 6 представлен профиль толстого ано­
дированного слоя. Основным процессом аноди­
рования является преобразование металличес­
кой поверхности алюминия в окислы. Основания 
для анодирования различны и включают, преж­
де всего, повышение устойчивости к коррозии, 
улучшение адгезии красочного слоя, улучшение 
внешнего вида, образование изолирующего по­
крытия, подготовка к последующему плакирова­
нию и т.д.
Рис.6. Пример экспресс-анализа анодированного покрытия 
(>60 мкм) на алюминии
Толщина слоя оксидов составляла около 60 
мкм и распыление шло 20 мин. Первый график 
показывет качественную информацию (интен­
сивности в условных единицах в зависимости от 
времени распыления), тогда как второй график -  
количественную (атомные концентрации в за­
висимости от глубины). Этот рисунок иллюстри­
рует возможности метода быстрого распыления. 
Высокая скорость распыления RF-GD-OES обес­
печивает анализ слоев в разумное время. Более 
того, двойная откачка лампы (внутренняя и вне­
шняя части анода откачиваются двумя различ­
ными насосами) уменьшает отложения на гра­
ницах кратера и позволяет достигать глубины в 
200 мкм.
Метод RF-GD-OES способен обеспечить полу­
чение информации об общем составе подложки, 
распределение элементов по глубине покрытия, 
а также возможные загрязнения в промежуточ­
ных слоях.
Тонкие слои
Специальный выпуск журнала Surface and 
Interface Analysis [2), посвященный методу GD-
OES, отразил интерес промышленности к ана­
лизу тонких пленок (<100 нм). С этого момента 
число приложений метода существенно вырос­
ло, так как большее число исследователей успеш­
но освоило метод [3).
Рис. 7 иллюстрирует преимущества RF GD при
анализе покрытии на полимерных видеодисках 
На образцах имелось по 107 слоев толщиной 
20 нм каждый. Несмотря на то, что разрешение 
падает с глубиной из-за переноса материала и 
атомного смешивания, оно все-таки остается ве­
ликолепным.
Рис.7. Покрытие на ПВД. 107 слоев CrN/TiN по 20 нм каедый, нанесенных с помощью магнетрона. Наложение двух 
последовательных измерений. (Предоставлено фирмой AIN, Испания)
Другой пример, показанный на рис.8, это элек- 
трополированный алюминий, анодированный в 
растворе кислоты с нанесенным нанометровым 
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Рис.8. Иллюстрация воспроизводимости анализа
Анализ RF GD сравнивали с методом масс- 
спектроскопии вторичных ионов (SIMS) для об­
разца этого типа и эквивалентные результаты 
были получены за секунды в отличие от часов для 
SIMS [4].
Воспроизводимость измерений является клю­
чевым фактором для получения достоверных ре­
зультатов. На рис. 8, а  показана микрофотогра­
фия участка поверхности образца (дельта слой 
хрома выделен темным), а на рис. 8, б-  пять пос­
ледовательных измерений.
Импульсный режим измерения
Высокочастотный источник может работать 
в импульсном режиме. Импульсный режим дает 
возможность поддерживать высокую мгновенную 
мощность в течение некоторого короткого перио­
да времени (обычно 1 мс). Этот режим работы 
(рис. 9) можно рекомендовать для хрупких и чув­
ствительных к нагреванию материалов -  таких 
какРСТ(цирконат-титанат свинца) [5]. Импульс­
ный режим позволяет также снизить скорость 
распыления при сохранении приемлемой чув­
ствительности .
Подготовка образцов для микроскопии
RF-GD позволяет за короткое время (несколь­
ко секунд) выравнивать поверхности и помогает 
удалять поверхностные загрязнения.
S0/50
Рис.9. Многослойный образец на основе 
теплочувствительного PZT покрытия, проанализированнный 
в импульсном режиме (предоставлено Т. Nakamura HORIBA 
Japan)
На рис. 10 показан образец стали, зеркаль­
но отполированной и подверженной распыле­
нию. Внутри кратера видна структура матери­
ала, что получено без химического травления. 
Избирательное распыление, как правило, яв­
ляющееся недостатком, здесь превращено в 
преимущество для выявления структуры мате­
риала.
Плазма RF-GD характеризуется очень высокой 
плотностью заряженных частиц, отсюда -  эффек­
тивность распыления. Но, так как эти частицы 
обладают низкой энергией (около 50 эВ), то по­
вреждения поверхности минимальны, как пока­
зано ниже (рис. 11).
Рис.11. Микрофотография распыленного участка 
поверхности с выявленной зернистостью структуры 
(предоставлено К. Shimizu)
Ультратонкие плешей
Первый результат анализа однородного слоя, 
полученный Шимидзу и Пейлингом, был пред­
ставлен в 2003 г. на конференции ECASIA (не 
опубликовано): одноатомный слой цинка был 
нанесен на подложку из электрополированного 
никеля высокой чистоты.
С тех пор работы по ультратонким пленкам 
были распространены на адсорбированные слои, 
например анализ монослоя мочевины на меди, 
иллюстрирующий разрешение по глубине на 
атомном уровне [6J по меньшей мере на поверх­
ности образцов.
На рис. 12,13  представлен аналогичный при- 
мер с силаном на оксиде алюминия.
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Рис.10. Полированный образец нержавеющей стали с 
кратером RF-GD (предоставлено К. Shimizu)
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Рис.12. Структура и ориентация монослоя силана.
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Рис.13. Картина распределения элементов в слое силана, 
полученная с помощью RF-GD-OES хорошо коррелирует со 
структурой образца
Обработка данных
Возможность регистрации оптических сигна­
лов с высокой частотой позволяет применять по­
лезную обработку сигналов. A.B. Аграфениным 
(«Найтек инструменте», Россия) предложено усо­
вершенствование метода послойного анализа с 
использованием цифрового сглаживания на базе 
вейвлетов (см. статью в данном журнале).
Вейвлеты -  относительно новый метод комп­
рессии сигнала и удаления шумов, он использу­
ется в частности в формате jpeg2. По сравнению 
с классическими методами сглаживания он хо­
рошо сохраняет детальную структуру профиля по 
глубине, что необходимо при анализе наномет- 
ровых слоев, и, в то же время, эффективно подав­
ляет различные шумы (рис. 14).
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Рис. 14. Сравнение различных методов сглаживания шума 
Выводы
Простота, гибкость метода RF-GD-OES и его 
точность (в терминах разрешения по глубине, 
воспроизводимости и чувствительности) делают 
его незаменимым для контроля и мониторинга в 
производстве, а также необходимым дополнени­
ем других лабораторных методов исследования 
поверхности материалов.
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BULK AND DEPTH PROFILE ANALYSIS USING RADIOFREQUENCY GLOW DISCHARGE OPTICAL 
EMISSION SPECTROSCOPY 
P.Chapon
For many applications, it is essential to know the chemical composition of a material both at the 
surface and in the bulk. Whether the application is coated steels or anodized aluminium, e.g. for car 
bodies or airplanes, or plated materials, e.g. for electronic components manufacture, the surface 
composition determines many important parameters such as appearance, corrosion resistance, adhesion, 
conductivity, etc, while the bulk composition is important for the stability and long life of the product.
Only one technique, Radio Frequency Glow Discharge Optical Emission Spectrometry (RF-GD-OES) 
can provide both the surface and bulk composition, quickly, cheaply, and with high sensitivity to all 
elements (including the gaseous elements), for almost all solid materials, including metals, metal alloy 
coatings, semiconductors, polymer coatings, glass, etc.
The technique is recognised by ISO and the instrumentation has received the Gosstandard allowing 
its spread in Russia. Applications of RF-GD-OES for bulk and depth profile analysis of diverse materials 
are presented in this article and the most recent updates of the technique are described.
Keywords: radiofrequency glow discharge, spectroscopy, bulk analisis, layers analysis
